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Opinia dotyczaca eksploatacji wodomierzy mieszkaniowych ET.

W wyniku przeprowadzonych badan na naszych stanowiskach pomiarowych wodomierzy
ET DN20 (zdjetych z sieci wodociagowej), mozemy stwierdzi¢, ze w/w wodomierze pomimo
polrocznej pracy w sieci i znacznych wskazan (od 648 +3370 m’ ), mieszeza si¢ w granicach
dopuszczalnych bledéw legalizacyjnych, spetniajac wymagania stawiane wodomierzom podczas
legalizacji. Podczas badania na zrywanic sprzegta magnetycznego, pomimo gwattownego
otwierania zaworu o natgzeniu przeptywu Qmax = 5 m’ /h, wirnik stabilnie przenosit naped do
mechanizmu liczydla. Konstrukcja i materialy z ktérych wykonano mechanizmy wodomierza sg
dobrej jakosci, o czym $wiadczy maty osad na mechanizmach i dokladno$é pomiaru zwigzana z
precyzyjnym wykonaniem i montazem elementéw przenoszacych moment obrotowy z wirnika na
liczydto jak réwniez dobrym ulozyskowaniu i wywazeniu hydrodynamicznym wirnika. W/w

wodomierze ponownic wstawiono do sieci celem prowadzenia dalszych badan.
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